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SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ( PCA )
W ELOCKU
POLSKIE CENTRUM
Laboratorivin Badania Wéd AN
09-402 Plock ul.Kolegialna 20 %
Teljfax: (24) 367-26-34 EROMLA
adres e-mail: hkl plock@psse.waw.pl AB 630
wwiw. plack psse. waw.pl
Data
4 sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1689/2020 sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny = (ID) kodem laboratoryjnym probki 26 listopad 2020

Eg=. // / é

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1689/2020

Data rejestracji: 2020-11-23
Ocena stanu: brak uwag
Pobierajgcy: zleceniodawca
Zleceniodawca:
Nazwa : GMINA SLUPNO
Adres: 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8 A

Opis probki wg protokotu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania prébki:  Gulczewo,

Punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniciia Wody - weds vzdatnicaa
Pochodzenie probki wodocigg publicziny Gulczewo

Data pobrania prdbki: 2020-11-23

Data rozpoczecia badan: 2020-11-23

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2020-11-25
Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych: 2020-1]-26

Odstegpstwa od badan i badania biak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgeznik do LSW/7.4-1-0 Wydanie 1X z da.25.03.2023 Po wypelnieniu informacje chronione
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Spmwozdame z badari nr' : LSW/600/UZ1689/2020

* _nr sprawozdania zgodny z kodem lahoratoryinum pribki

Wyniki bada:i Sfizvkocitemicznych

* Norma/procedura * Nawyisza
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka P ' Wynik dopuszczalng
badmveza L FE
) ‘ zawartosc
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN'ISO 7887: 2012/4p]  5%I (pH=7,7
) 2015-06 pomiar po filtracji
; probki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027-1: 2016 0,89+0,14 1
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) - PN-EN ISO [0523:2012 7,340,1 65-9,5
4 Przewodno$é w temp, 25 °C (4)  pS'em PN-EN 27888:1999 811+13 2500
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0wyd. [: 2011 akceplowalny akceptowalny
7 Mangan (4) ng/l PN-EN ISO 15586: 2005 27+4 50
8 Zelazo ogdine () ug/l PN-IS0 6332: 2001/4pl: <0 200
201 5—()6

Osoba autoryzujgea wyniki badah fizykochemicznych mgrini. Uanna Szcresna }% VUGG

Wyniki badari mikrobiologicznych

. ot Najwyzsza
Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik ** dopzfvzcmlna
Lp ' badawezag ’a;ia;f . *Ex
z [#
I Ogélna liczha mikroorganiziméw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryio) ---
2°Cpo 72hw 1 ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk ~ PN-EN [SO 9308-1: 20]4-12 + 0 (nie wykryio) 0
Al: 2017-04
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + 0 (nie wykryto) 0
Al: 2017-04

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

- (A) - omaczenie wykonywane metodg akredytowang; (N/A) - oznaczeaie wykonyw
B Wynik badania podawanyjest z niepcwnoiciq roz<7ermnq (p=95%, l\—2) nieuwzglqd i

e odq nieakr edytowaua,
ajzpq elapu poboru plébek

Wyniki badania odnoszq sig wylgeznie do badanef pribki Sprawordanie z badert nie moze byé kopuowane bez zgody labordtorium inaczej, jak tylko w calodci.

Zarwierdzajqcy: mgr Tomasz Szpotariski
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